
 

Magnificación Valor del patrón (µm)
Promedio μm

 (5 mediciones)
Error (μm) Incertidumbre (µm) ±

TU Plan Fluor 5X 2000.100 2000.3 0.156 0.71

TU Plan Fluor 10X 1000.600 1000.4 -0.190 0.59

TU Plan Fluor 20X 500.400 500.4 0.004 0.58

TU Plan Fluor 50X 200.000 200.2 0.152 0.58

TU Plan Fluor 100X 99.700 99.6 -0.100 0.58

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Magnificación Valor del patrón (µm)
Promedio μm

 (5 mediciones)
Error (μm) Incertidumbre (µm) ±

TU Plan Fluor 5X 1000.000 999.6 -0.378 0.71

TU Plan Fluor 10X 700.800 700.3 -0.510 0.59

TU Plan Fluor 20X 299.900 299.4 -0.490 0.57

TU Plan Fluor 50X 99.700 99.7 -0.044 0.57

TU Plan Fluor 100X 49.700 49.6 -0.110 0.57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Magnificación Adaptador de Montura Valor del Pixel Cámara DS-Fi3 (μm) Promedio pixel
 (5 mediciones)

Error (%) Error (Pixel) Incertidumbre (%) ± Incertidumbre (Pixel) ±

TU Plan Fluor 5X 0.5X 4.2 1143 -3.988% -47.476 0.048% 0.69

TU Plan Fluor 10X 0.5X 4.2 1140 -4.240% -50.476 0.060% 0.87

TU Plan Fluor 20X 0.5X 4.2 1143 -3.988% -47.476 0.099% 1.4

TU Plan Fluor 50X 0.5X 4.2 1141 -4.156% -49.476 0.23% 3.3

TU Plan Fluor 100X 0.5X 4.2 1142 -4.072% -48.476 0.45% 6.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Magnificación Adaptador de Montura Valor del Pixel Cámara DS-Fi3 (μm) Promedio pixel

 (5 mediciones)
Error (%) Error (Pixel) Incertidumbre (%) ± Incertidumbre (Pixel) ±

TU Plan Fluor 5X 0.5X 4.2 571.0 4.245% 24.238 0.067% 0.69

TU Plan Fluor 10X 0.5X 4.2 798.0 4.428% 35.333 0.085% 0.87

TU Plan Fluor 20X 0.5X 4.2 685.0 4.275% 29.286 0.14% 1.4

TU Plan Fluor 50X 0.5X 4.2 567.0 4.980% 28.238 0.32% 3.3

TU Plan Fluor 100X 0.5X 4.2 569.0 4.611% 26.238 0.63% 6.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Instrument conditions )

Si
n 

Resultado de la Calibración 
(Calibration Result)

Condiciones del instrumento:

Prueba:        Magnificación del eje X (Pixeles)

Prueba:        Magnificación del eje Y (Pixeles)

Prueba:        Exactitud del eje X (µm)

Sin comentarios

Prueba:        Exactitud del eje Y (µm)
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No. de certificado (Certificate No.):

Para cualquier duda,  comentario,  sugerencia,  felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:

Mess Servicios Metrológicos  S. de R.L. de C.V.  Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL

MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. 
En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. 
"Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. 
In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. 
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories").

ACREDITACION D-97
"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera
electrónica en cumplimiento de los estándares"

FIN DE DOCUMENTO.


