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MESS-DIN-11

PATRÓN PRIMARIO: CENAM

PATRONES DE REFERENCIA CIDESI

CALIBRADOS POR :INSCO

Item calibrado

Patrón Nacional de Masa
prototipo N° 21

Dinamómetro
ID: MESS-DIN-11

Marca: Mark-10
Modelo: M4-10
No. de serie: 3734787

Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-FZE-0034/2024
Alcance calibrado:
Tracción: 0.978 N a 48.906 N
Compresión: 0.978 N a 48.906 N 
Incertidumbre:
Tracción 

U= 0.024 %L a 1.2%L
Compresión 
U= 0.024 %L a 1.2 %L

Juego de Masas
ID: MESS-EC-MASAS-35

Marca: Grupo Vulcano
Modelo: Sin referencia 
No. de serie: Sin referencia 

Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-MAE-0076/2023
Alcance calibrado: 10 g a 1 000 g
Incertidumbre:
U= 0.000 01 %L a 0.006 3 %L

Set de masas
MESS-P-MASAS-03

Clase: F1
Marca: HÄFNER 
Modelo: 7.XEHP-840

No de serie: 10640716
Certificado de calibración CIDESI:
LMA230253
Alcance calibrado: 1.00 mg a 10.00 kg
Incertidumbre:
U= 0.006 7 mg a 17 mg

Juego de masas 1 mg a 5 kg 
LMM010912-047

Clase: E2
Marca: SARTORIUS
Modelo: S/R

No. de  serie: 13128042
Certificado de Calibración CIDESI: LMA230233
Alcance calibrado: 1 mg a 1 kg
Incertidumbre: U= ≤ 1/3 EMT CON k=2
Certificado de Calibración INSCO: 
CCM0501.M/2023
Alcance calibrado:2 kg, 2 kg (*) y 5 kg

Incertidumbre: U= ≤ 1/3 EMT CON k=2

Pesa Individual 10 kg 
LMM010912-048

Clase: E2
Marca: SARTORIUS
Modelo: S/R

No. de  serie: 12725944
Certificado de Calibración INSCO: 
CCM0498.M/2023
Alcance calibrado: 10 kg
Incertidumbre: U= ≤ 1/3 EMT CON k=2

Juego de pesas 1 mg a 1 kg
LMM981021-035

Clase: E1
Certificado de calibración INSCO:
CCN0232.M/2020

Alcance calibrado: 1 mg a 1 kg
Incertidumbre: U= ≤ 1/3 EMT CON k=2

Juego de pesas 2 kg, 5 kg y 10 kg
IMX.M.04.095

Clase:E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-112/2022

Alcance calibrado: 2 kg, 5 kg y 10 kg

Pesas 1 kg
IMX.M.97.004

Clase: E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-232/2019

Alcance calibrado: 1 kg

Pesa de 1 kg
LPN-00-08

Clase:E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-033/2022

Pesa patrón
LPR-13

Clase:E1
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-730-035/2022

Pesa de 20 kg
INMX.17.151

Clase:E1
Marca: INSCO

Modelo:D00123
No. de  serie:1694
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-730-159/2022

Dinamómetro con 3 extensiones (5 N a 10 N)
ID: MESS-DIN-12_2

Marca: Holex
Modelo: 481346
No. de serie: S/R

Certificado de Calibración MESS:
MESS-CC-FZE-0366/2024
Alcance calibrado:
Compresión: 5 000 N a 12 000 N
Incertidumbre:
Compresión 
U= 1.1 %L a 2.5 %L

Vigencia: 2025-05


